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Иономер рХ-150МИ (далее - прибор) предназначен для измерения по-
казателя активности ионов водорода (pH), показателя активности (pX), 
массовой концентрации или массовой доли (cX) других одновалентных и 
двухвалентных ионов, окислительно-восстановительного потенциала 
(Eh) и температуры водных растворов, в том числе при анализе воды с 
низкой электропроводностью. 
Область применения: для проведения измерений в лабораторной 

практике, а так же для оперативных измерений на предприятиях пище-
вой промышленности и в других отраслях промышленности, в том числе, 
в теплоэнергетике. 
Основные технические характеристики, методика поверки и сведения 

по градуировке преобразователя изложены в формуляре 
ГРБА.414318.002ФО. 

 

1  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

1.1 Принцип работы прибора 
 

В основу работы положен потенциометрический метод измерения pX 
(pH) и Eh контролируемого раствора. 
При измерении pX (pH) или Eh растворов используется первичный из-

мерительный преобразователь - электродная система, состоящая из 
измерительного электрода и электрода сравнения. Эти электроды могут 
представлять собой как раздельные устройства, так и быть объединены 
в одном корпусе (комбинированный электрод). 
Электродная система, погруженная в анализируемый раствор, разви-

вает электродвижущую силу (ЭДС), пропорциональную показателю ак-
тивности ионов водорода (pH) или соотношению концентраций окислен-
ной и восстановленной форм редокс-системы. 
ЭДС электродной системы зависит также от температуры анализируе-

мого раствора. Для измерения температуры и учета ее влияния на элек-
тродную систему (термокомпенсации) используется первичный преобра-
зователь - датчик температуры (далее – термодатчик). 
При измерении преобразователь вычисляет pH раствора по формуле 
 

теорt

i
i SKs

EEpHpH
⋅•

−
+=  (1) 

 

St теор = -0,1984 (273,16+t), (2) 
 

где pH - значение pH анализируемого раствора (выводится на дисплей как 
результат измерения); 
Е - измеренное значение ЭДС электродной системы, помещенной в 

анализируемый раствор, мВ; 
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pHi - координата изопотенциальной точки электрода (определяется 
при градуировке и постоянно присутствует в памяти прибора); 
Еi - координата изопотенциальной точки электрода (определяется 

при градуировке и постоянно присутствует в памяти прибора), мВ; 
St теор - теоретическая крутизна электродной системы, мВ/pH (которая 

может быть рассчитана для конкретной температуры анализируемого 
раствора t по формуле 2); 

t  - температура анализируемого раствора, oС (измеряется или уста-
навливается вручную, в зависимости от вида термокомпенсации); 

Ks - поправочный коэффициент, учитывающий отклонение реальной 
величины крутизны от теоретического значения (вычисляется в режи-
ме градуировки по формуле 3 и постоянно присутствует в памяти при-
бора); 
 

Ks = St real / St теор, (3) 
 

где St real - реальная величина крутизны, рассчитанная в результате 
градуировки (допускаемые значения Sreal для исправных электродов при-
ведены в эксплуатационной документации электродов). 

 

Точка, в которой потенциал электродной системы не зависит от тем-
пературы, называется изопотенциальной. Значения Ei и pHi являются 
координатами изопотенциальной точки. 
Контакт электрода сравнения с контролируемым раствором осуществ-

ляется с помощью электролитического ключа вспомогательного элек-
трода. Раствор хлористого калия (KCl) непрерывно просачивается через 
электролитический ключ и предотвращает проникновение из контроли-
руемого раствора в систему вспомогательного электрода посторонних 
ионов, которые могли бы изменить величину ЭДС электродной системы. 
В качестве измерительного электрода при измерении pX применяется 

мембранный ионоселективный электрод, в качестве электрода сравнения 
- хлорсеребряный электрод. 
При измерении преобразователь вычисляет pX раствора по формуле 
 

теорt
н SKs

EE
pXpX

⋅•
−

+= 0
            (4) 

 

где pX – показатель активности ионов; 
pXн - показатель активности ионов в начальной точке диапазона из-

мерения; 
E0 - ЭДС электродной системы в растворе в начальной точке диапа-

зона измерения, мВ; 
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St теор - теоретическая крутизна электродной системы, мВ/pX (которая 
может быть рассчитана для конкретной температуры анализируемого 
раствора t по формуле 2); 

Ks - поправочный коэффициент, учитывающий отклонение реальной 
величины крутизны от теоретического значения (вычисляется в режиме 
градуировки по формуле 3 и постоянно присутствует в памяти преобра-
зователя). 
ЭДС электродной системы преобразуется, и результаты измерения 

выводятся на дисплей прибора. 
Зависимость между значением pX ионов и массовой концентрацией 

или массовой долей cX определяется по формуле 
 

cX = cXн • 10 (pXн - pX) , (5) 
 

где cXн – массовая доля ионов в начальной точке диапазона измере-
ния, соответствующая раствору со значением pXн, мг/дм3. Значение cXн 
зависит от методики приготовления пробы и приведено в методике про-
ведения измерений. При проведении градуировки прибора это значение 
вводится в память прибора и постоянно учитывается при проведении 
измерений. 

 

1.2 Конструкция прибора 
 

Прибор представляет собой комплект, включающий преобразователь, 
блок сетевого питания, термодатчик и набор из измерительного электро-
да и электрода сравнения (или комбинированный электрод). 
Для работы в стационарных условиях в комплект поставки входит раз-

борный штатив с держателем электродов. Конструкция и порядок сборки 
штатива приведены в его руководстве по эксплуатации. 

1.2.1 Электрод сравнения ЭСр-10103/3,5 имеет стеклянный корпус 
диаметром 12 мм. В нижней его части впаяна пористая керамика, обес-
печивающая электролитический контакт между электролитом, залитым в 
электрод, и анализируемым раствором. В верхней части корпуса имеет-
ся заливочное отверстие для заполнения электрода электролитом. Оно 
закрывается резиновой пробкой или пояском. Верхняя часть электрода 
также заканчивается втулкой, из которой выходит кабель с разъемом 
для подключения к преобразователю. 

1.2.2 Термодатчик ТДЛ-1000-06 представляет собой пустотелый 
стержень, изготовленный из нержавеющей стали, внутри которого уста-
новлен термоэлемент. Из верхней части датчика выходит кабель с 
разъемом для подключения к преобразователю. 

При работе датчик устанавливается на штатив вместе с электрод-
ной системой и погружается в анализируемый раствор на глубину не 
менее 30 мм. 
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1.2.3 Выносной блок сетевого питания предназначен для работы 
прибора от сети переменного тока. Блок выполнен в пластмассовом 
корпусе. 

Питание преобразователя от блока подается посредством гибкого 
шнура со штекером. При подключении штекера в соответствующее гнез-
до преобразователя автономное питание автоматически отключается. 

1.2.4 Конструктивно преобразователь выполнен в пластмассовом 
корпусе (рисунок 1). 

 

Измерительная техника ИТ

M

R

РЕЖИМ

СТОП

ВЫБОР

ВВОД

p -150МИХ
Иономер

1

5

6
7

2 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Гнездо «6V   14V» - для подключения блока сетевого питания; 
2. Разъем «СРАВН.» - для подключения электрода сравнения; 
3. Разъем «ИЗМ.» - для подключения комбинированного или измери-

тельного электрода; 
4. Разъем «ТД» - для подключения датчика температуры; 
5. Жидкокристаллический дисплей; 
6. Панель управления; 
7. Крышка отсека элементов батареи автономного источника питания. 
 

Рисунок 1 - Преобразователь рХ-150МИ. 
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На лицевой панели расположены жидкокристаллический дисплей и 
панель управления. Разъемы для подключения внешних электрических 
соединений расположены с торца преобразователя в верхней его части. 
На задней стенке преобразователя находится отсек автономного ис-

точника питания. 
1.2.5 Расположение знаков и цифровых полей на жидкокристалличе-

ском дисплее показано на рисунке 2. 
 

 
 

1. Символы обозначений параметров электродной системы; 
2. Основное цифровое поле измеряемых величин; 
3. Знак автоматической диагностики прибора; 
4. Символы единиц измерения; 
5. Знак разряда батареи питания; 
6. Знак извлечения из памяти; 
7. Знак ручного ввода значения температуры; 
8. Вспомогательное цифровое поле температуры раствора; 
9. Знак записи в память; 
10. Символ номера ячейки памяти; 
11. Знаки номера градуировочного раствора; 
12. Поле режимов работы. 
 

Рисунок 2 - Многофункциональный дисплей. 
 

В процессе управления прибором может быть изменена (отредактиро-
вана) та цифра или знак, которая выделена мигающим курсором (перио-
дически кратковременно пропадает отображение цифры или знака). 
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1.2.6 Панель управления. 
На панели управления расположены семь кнопок, служащих для 

управления прибором. 
 

 
Включение/выключение прибора. 

  

Временная остановка процесса измерения с удержанием на 
дисплее текущего результата. 

  

Выбор режима работы прибора. 

  

Выбор единиц измерения в режиме измерения. 
Выбор разряда изменяемого числа или знака при редактирова-
нии (изменении) числовых значений. 

  

Подтверждение ввода данных, выбранного режима, знака или 
числового значения. 

Увеличение числа 
или изменение знака при редактировании числовых значений.  

  Извлечение содержимого ячеек блокнота на дисплей. 
Уменьшение числа 
или изменение знака при редактировании числовых значений. 

 Перевод прибора в состояние готовности к сохранению 
результата измерения в выбранной ячейке блокнота. 

 

Использование органов управления прибора в разных режимах рабо-
ты подробно описывается в последующих разделах. 

 

2  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

К работе с прибором допускается персонал, изучивший настоящее ру-
ководство, действующие правила эксплуатации электроустановок и пра-
вила работы с химическими реактивами. 
Во время профилактических работ и ремонта прибора необходимо 

блок сетевого питания отключить от сети. 
При работе с прибором следует оберегать преобразователь и элек-

троды от ударов, поскольку многие детали в их конструкции изготовлены 
из хрупких материалов.  

 

 

Не допускается эксплуатация прибора: 
• при параметрах питающего напряжения не соответствующих  

приведенным в пункте 2.13 ГРБА.414318.002ФО; 
• при параметрах контролируемой среды выходящих за пределы, 

приведенные в пункте 2.5 ГРБА.414318.002ФО, а также при наличии в 
контролируемой среде веществ, склонных к образованию стойких 
отложений на электродах. 
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3  ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ 
 

3.1 Распаковка 
 

При получении прибора следует вскрыть упаковку, проверить ком-
плектность и убедиться в сохранности упакованных изделий. 
Распакованный прибор следует выдержать при температуре 

(20 ± 5) °С и относительной влажности не более 80 % в течение не ме-
нее 8 часов. 

 

3.2 Подготовка электродов к работе 
 

Подготовка электродов к работе производится в соответствии с реко-
мендациями, изложенными в паспортах на соответствующие электроды. 

 

3.3 Подготовка источников питания 
 

Питание прибора осуществляется от сети через блок сетевого пита-
ния или от автономного источника - четырех элементов типа А316 на-
пряжением 1,5 В. 
Для установки элементов батареи автономного источника питания не-

обходимо: 
- вскрыть крышку 7 отсека на задней панели прибора (рисунок 1), для 

чего отвернуть винт крепления крышки отсека; 
- соблюдая полярность, установить элементы в отсек; 
- закрыть крышку отсека. 
Для работы прибора от блока сетевого питания: 
- вставить вилку блока сетевого питания в разъем 1 (рисунок 1); 
- подключить блок сетевого питания к сети переменного тока с номи-

нальным напряжением 220 В. 
При подключении блока сетевого питания автономное питание авто-

матически отключается. 
 

3.4 Подготовка прибора 
 

Измерительный электрод и электрод сравнения (или комбинирован-
ный электрод) следует закрепить в штативе и подключить их соответст-
венно к гнездам «ИЗМ.» и «СРАВН.» преобразователя. Комбинирован-
ный электрод подключают к гнезду «ИЗМ.». 
Термодатчик закрепить в штативе и подключить к гнезду «ТД». 
 

 

Термодатчик, в обоснованных случаях (например, при его неисправно-
сти) можно не подключать к прибору. Температура в этом случае вво-
дится вручную. 
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4  РАБОТА С ПРИБОРОМ 
 

4.1 Включение и выключение прибора 
 

Для включения прибора нажать кнопку  
включения прибора и удерживать ее в 
течение 1-2 секунд.  

 
При включении на дисплее кратковре-
менно высвечивается номер версии 
программного обеспечения прибора, 
например «v1.03», после чего прибор 
переходит в режим измерений в тех 
единицах, которые были установлены 
при предыдущем его выключении. 

 

 

В поле режимов работы на дисплее 
высвечивается знак «ИЗМЕРЕНИЕ». 
На основном цифровом поле дисплея 
отображаются результаты текущего 
измерения*. 

 

 

 

Если питание прибора осуще-
ствляется от автономного 
источника, следует проверить 
состояние знака разряда бата-
реи. Если он горит (показано на 
рисунке), то элементы питания 
следует заменить (3.3). 

 

 

Для выключения прибора следует на-
жать ту же кнопку  

 

                                      
* Здесь и далее на рисунках, поясняющих порядок работы с прибором, приведены 
случайные показания на дисплее, в реальных условиях они могут быть другими. 
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4.2 Режимы работы прибора 
 

Прибор имеет следующие режимы работы: 
- «ИЗМЕРЕНИЕ» - основной режим работы; 
- «НАСТРОЙКА» - градуировка прибора (совокупность операций по 

доведению погрешности измерений прибора до нормируемых значений); 
- «НАСТРОЙКА pXi» - градуировка прибора (при измерении pH) с 

уточнением координат изопотенциальной точки; 
- «КОНТРОЛЬ» - контроль и редактирование (при измерении pH) па-

раметров электродной системы. 
 

5  ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

5.1 Измерение pH 
 

 
Для измерения pH используется электродная система, состоящая 
из измерительного электрода ЭС-10601 и электрода сравнения 
ЭСр-10103 или аналогичных. Вместо раздельной электродной пары  
может применяться комбинированный электрод (в комплект по-
ставки не входит).  

 
Для получения результатов измерений pH с нормируемым значени-
ем погрешности необходимо провести градуировку прибора со-
гласно пункта 6.1. 

После включения прибора автомати-
чески устанавливается режим «ИЗ-
МЕРЕНИЕ». В поле режимов работы 
на дисплее высвечивается знак «ИЗ-
МЕРЕНИЕ». 

 

 

При необходимости кнопкой ВЫБОР 
следует установить режим измерений 
«pH». При этом в правой части дис-
плея высвечивается символ «pH». 
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При измерениях pH следует помнить, что характеристики элек-
тродной системы зависят от температуры анализируемой среды. 
Поэтому для учета этой зависимости (автоматической термо-
компенсации) прибору необходима информация о температуре 
раствора. Наилучшим вариантом является автоматическое изме-
рение температуры при помощи термодатчика (в том числе 
встроенного в электрод). В обоснованных случаях (проведение 
микроизмерений, неисправность термодатчика и т. п.) значение 
температуры может вводиться вручную. В последнем случае тем-
пературу раствора определяют при помощи термометра и вво-
дят в прибор перед началом измерений согласно пункта 5.6. 

Промыть электроды и другие применяемые устройства (например, тер-
модатчик или термометр) дистиллированной водой, осушить их фильт-
ровальной бумагой и погрузить в анализируемый раствор. При исполь-
зовании термодатчика глубина его погружения в анализируемый раствор 
должна быть не менее 30 мм. 

После установления стабильных пока-
заний считать результат измерения с 
дисплея. 

 

 

 

Обычно время установления показаний не превышают 3 мин с мо-
мента погружения датчиков в анализируемую среду. Однако при 
измерении pH сильнокислых и сильнощелочных растворов, а также 
при температурах, близких к 0 °С время установления показаний 
может достигать 10 мин. 

 

Правильность градуировки прибора необходимо периодически про-
верять по градуировочному раствору в соответствии с пунктом 
6.4. В начале эксплуатации прибора или новых электродов проверку 
рекомендуется производить каждый день, так как характеристики 
электродов могут измениться. В дальнейшем  проверка должна 
производиться не реже одного раза в неделю. 
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5.2 Измерение pX или cX. 
 

 
Для измерения концентрации или активности различных ионов (pX 
или cX) используется электродная система, состоящая из изме-
рительного ионоселективного электрода (в комплект поставки не 
входит) и электрода сравнения ЭСр-10103 или аналогичного. Пере-
чень ионоселективных электродов приведен в приложении Е фор-
муляра ГРБА.414318.002ФО. 

 
Для получения результатов измерений с нормируемым значением 
погрешности необходимо провести градуировку прибора согласно 
пункта 6.3 или 6.4. 

После включения прибора автомати-
чески устанавливается режим «ИЗ-
МЕРЕНИЕ». В поле режимов работы 
на дисплее высвечивается знак «ИЗ-
МЕРЕНИЕ».  

 

 

Для измерения концентрации или ак-
тивности ионов кнопкой ВЫБОР уста-
новить нужные единицы измерений 
«pX» или «g/l».  При проведении изме-
рений массовой концентрации ионов 
(cX) кратные размерности «g/l» - 
«mg/l» - «μg/l» переключаются автома-
тически. 

 

 

 
Измерения должны производиться в тех единицах, в которых про-
водилась градуировка. Если градуировка в выбранных единицах не 
проводилась, в основном цифровом поле значения не отображают-
ся. 

 
Характеристики электродной системы зависят от температуры 
анализируемой среды. Это влияние не может быть автоматически 
учтено прибором (т.е. термокомпенсация при измерениях pX и cX 
не осуществляется), поэтому для предотвращения возникновения 
дополнительной погрешности температура анализируемого рас-
твора не должна отличаться от температуры контрольных (6.2, 
6.3) более чем на 2,0 °С. 
В противном случае на дисплей выводится сообщение об ошибке 
(пункт 12 таблица 1). 
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Промыть электроды и термодатчик или термометр дистиллированной 
водой и (желательно) отобранной частью анализируемого раствора, 
осушить их фильтровальной бумагой и погрузить в анализируемый рас-
твор. При использовании термодатчика глубина его погружения в рас-
твор должна быть не менее 30 мм. 

После установления стабильных пока-
заний считать результат измерения с 
дисплея. 

 

 

 
Время установления стабильных показаний, как правило, не превы-
шает 3 мин. 

 

Периодически необходимо проверять правильность градуировки 
прибора по градуировочному раствору в соответствии с пунктом 
6.4. В начале эксплуатации прибора или новых электродов проверку 
рекомендуется производить каждый день, так как характеристики 
электродов могут измениться. При последующей работе прибора 
проверка должна производиться не реже одного раза в неделю. 

 
 

5.3 Измерение Eh 
 

 

Для выполнения измерений Eh должна использоваться электродная 
система, состоящая из измерительного редокс-электрода (напри-
мер, ЭРП-101) и электрода сравнения (например, ЭСр-10103). Так же 
может использоваться комбинированный редокс-электрод (напри-
мер, ЭРП-105). Указанные электроды в комплект поставки не вхо-
дят. 

 

Градуировка комплекта прибора при измерениях Eh не требуется. 
Проверка электродов производится в соответствии с рекоменда-
циями, изложенными в эксплуатационной документации на соот-
ветствующие электроды. 

После включения прибора автомати-
чески устанавливается режим «ИЗ-
МЕРЕНИЕ». В поле режимов работы 
на дисплее высвечивается знак «ИЗ-
МЕРЕНИЕ». 
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При необходимости кнопкой ВЫБОР 
следует установить режим измерений 
«mV». При этом в правой части дис-
плея высвечивается символ «mV». 

 

Промыть электроды дистиллирован-
ной водой, осушить их фильтроваль-
ной бумагой и погрузить в анализи-
руемый раствор. После установления 
стабильных показаний считать резуль-
тат измерения с дисплея. 

 

 
 

5.4 Измерение ЭДС 
 
Кроме измерения окислительно-восстановительного потенциала опи-

санный в предыдущем пункте режим может использоваться для измерения 
ЭДС электродной системы с целью оценки ее исправности (по отклонению 
значения ЭДС от номинального); 

 

5.5 Измерение температуры 
 

 

Измерение температуры возможно только в том случае, если к 
прибору подключен термодатчик или комбинированный электрод 
со встроенным термодатчиком. Наличие термодатчика прибор 
определяет автоматически. 

Поместить термодатчик (или комбини-
рованный электрод со встроенным 
термодатчиком) в анализируемый рас-
твор. После установления стабильных 
показаний считать результат измере-
ния с дисплея. 

 

 

 
Инерционность термодатчика не превышает 3 мин. 
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5.6 Ручной ввод температуры 
 

 
Ручной ввод температуры возможен только в том случае, если к 
прибору не подключен термодатчик (определяется автоматиче-
ски). На дисплее при этом индицируется знак «ТР» и значение тем-
пературы, установленное ранее вручную. 

Для редактирования значения темпе-
ратуры следует нажать одну из кнопок 
∨ или ∧. На дисплей выводится трех-
значное число температуры. Младший 
знак числа мигает, показывая, что он 
может быть изменен. 

 
или 

  

Выбора разряда числа осуществляет-
ся последовательным нажатием кноп-
ки ВЫБОР.  

 
Изменять можно ту цифру, которая 
мигает в данный момент на дисплее. 
Увеличение или уменьшение произво-
дится соответствующими кнопками ∨, 
∧. 

 
или 

  

Для завершения редактирования сле-
дует нажать кнопку ВВОД. 

 
Ручной ввод температуры производится с дискретностью 1 ºС. 
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6  ГРАДУИРОВКА ПРИБОРА 
 

Градуировка прибора производится периодически, а так же в следую-
щих случаях: 

- при замене и (или) перезарядке электродов; 
- при получении прибора из ремонта или после длительного хране-

ния; 
- при возникновении сомнений в достоверности результатов измере-

ний; 
- при периодическом контроле; 
- если при измерении pX или cX температура анализируемых раство-

ров отличается от температуры контрольных растворов при градуировке 
более чем на (± 2,0) °С. 

 

6.1 Градуировка при измерении pH 
 

6.1.1 Градуировочные растворы 
 

Градуировка прибора должна производиться по градуировочным рас-
творам, в качестве которых рекомендуется применять рабочие эталоны 
pH по ГОСТ 8.135-2004 со значениями pH25

º: 1,65, 4,01, 6,86, 9,18, 12,43. 
Зависимость pH этих растворов от температуры приведена в приложе-
нии А. Эта же зависимость заложена в память прибора. Поэтому при ис-
пользовании указанных растворов прибор в процессе градуировки авто-
матически определяет выбранный раствор и выводит его значение на 
дисплей. Это позволяет упростить и ускорить процесс проведения гра-
дуировки. 
Допускается применение градуировочных растворов с любыми други-

ми значениями pH. Однако в этом случае пользователю придется вво-
дить их значения pH вручную. 
Градуировка прибора может осуществляться по одному или двум гра-

дуировочным растворам. При выборе градуировочных растворов следу-
ет придерживаться такого принципа, чтобы pH анализируемых раство-
ров оказались внутри охваченного ими диапазона. Разница в значениях 
pH у градуировочных растворов должна быть не менее единицы. Темпе-
ратура градуировочных растворов должна быть одинаковой (±2) оС и по-
стоянной. 
Для снижения погрешности измерений рекомендуется градуировку 

осуществлять при температуре близкой к температуре анализируемых 
растворов. 
Рабочие эталоны для «pH-метрии» выпускаются в виде стандарт-

титров. Методика их приготовления приведена на упаковке. 
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Не следует производить градуировку прибора по растворам, приго-

товленным из случайных реактивов неизвестной квалификации, так как 
при этом возможны значительные ошибки в значении pH приготовлен-
ных растворов. Следует иметь в виду, что при многократном использо-
вании одной и той же порции раствора может произойти изменение его 
pH за счет внесения случайных примесей. Поэтому не рекомендуется 
повторное использование растворов при градуировке прибора. 

 

6.1.2 Варианты градуировки прибора при измерении pH 
 

В зависимости от условий последующих измерений pH и требуемой их 
точности прибор позволяет производить градуировку по одному из сле-
дующих вариантов: 

- по одному градуировочному раствору (режим «НАСТРОЙКА»); 
- по двум градуировочным растворам (режим «НАСТРОЙКА»); 
- по двум градуировочным растворам с уточнением координат изопо-

тенциальной точки (режим «НАСТРОЙКА pXi»). 
Градуировка по одному раствору не может обеспечить высокой точно-

сти измерений в широком диапазоне pH. Такая градуировка может при-
меняться, если последующие измерения проводятся в узкой области pH 
(не более ± 1 от значения pH, использованного градуировочного раство-
ра), и при использовании «свежих» электродов. 
Градуировка по двум растворам это наиболее часто применяемый и 

рекомендуемый вариант градуировки. Она обеспечивает получение ре-
зультатов измерений с нормируемой погрешностью и может применять-
ся для большинства рутинных анализов, проводимых при комнатной или 
постоянной температуре. 
Градуировку с уточнением координат изопотенциальной точки элек-

тродной системы рекомендуется проводить в том случае, если при по-
следующих измерениях будут анализироваться растворы, температура 
которых значительно (более чем на 20 оС) отличается от температуры 
градуировочных растворов. 

 

 

В случаях, не требующих высокой точности измерений, допуска-
ется вместо проведения градуировки ограничиться редактировани-
ем координат изопотенциальной точки электродной системы (6.2). 
При этом могут вводиться: 

• паспортные значения pXi, Ei. (погрешность последующих изме-
рений составит ∼ 0,3 pH); 

• действительные (полученные экспериментально) значения ко-
ординат изопотенциальной точки используемой электродной сис-
темы (погрешность последующих измерений составит ∼ 0,1 pH). 
После ввода этих двух значений следует перейти в режим измерения 
нажатием кнопки РЕЖИМ без проведения градуировки (7.2). 



ГРБА.414318.002РЭ 

 
19 

 
6.1.3 Подготовка к градуировке прибора при измерении pH 
 

Перед началом градуировки рекомендуется убедиться в том, что уста-
новленные в приборе значения координат изопотенциальной точки со-
ответствуют паспортным данным применяемой электродной системы. 
Для этого следует выполнить операции по пункту 7.1 и, при необходимо-
сти, операции по пункту 7.2. 

 

6.1.4 Градуировка по одному раствору  
 

Кнопкой ВЫБОР следует установить 
режим измерений «pH».  

 
Нажимая на кнопку РЕЖИМ, выбрать 
режим «НАСТРОЙКА». При этом знак 
«НАСТРОЙКА» на дисплее начинает 
мигать, а на основном и дополнитель-
ном цифровом поле дисплея сохра-
няются результаты текущего измере-
ния. 

 

 

 

Для предотвращения случайного запуска режима «НАСТРОЙКА» вход 
в него происходит только после нажатия кнопки ВВОД. Если кнопка 
ВВОД не была нажата в течение 5 - 7 секунд, прибор возвращается в 
режим «ИЗМЕРЕНИЕ». Во избежание потери градуировочных харак-
теристик, введенных в память преобразователя, не рекомендуется 
без необходимости входить в режим «НАСТРОЙКА». 

Нажать кнопку ВВОД. После этого 
знак «НАСТРОЙКА» прекращает ми-
гать и индицируется непрерывно. На 
дисплее мигает значок, изображаю-
щий стаканчик с цифрой «1», пригла-
шая поместить электродную систему и 
термодатчик (или термометр) в пер-
вый градуировочный раствор. 

 

 

 

Градуировка может быть прервана на любом этапе нажатием кноп-
ки РЕЖИМ. Если градуировка прерывается до занесения значения pH 
первого градуировочного раствора, то сделанные изменения в па-
мять прибора не записываются, а сохраняются параметры преды-
дущей градуировки. 
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Промыть электродную систему и тер-
модатчик (термометр) дистиллирован-
ной водой, осушить фильтровальной 
бумагой, поместить их в первый гра-
дуировочный раствор и нажать кнопку 
ВВОД. 

 

 

 

Если термодатчик (в том числе встроенный в комбинированный 
электрод) к прибору не подключен, то прибор предложит ввести 
текущую температуру раствора вручную. 

На дисплее прибора отображается 
ранее установленная температура 
раствора. Младший разряд темпера-
туры мигает. Мигающий знак «ИЗМЕ-
РЕНИЕ», сигнализирует о том, что 
требуется измерить термометром 
температуру раствора и установить ее 
значение на дисплее кнопками ∨, ∧ и 
ВЫБОР (5.6). Нажать кнопку ВВОД. 
При этом установленное значение 
температуры будет занесено в память 
прибора. 

 
или 

 
+ 

, 

 

 

 

Если термодатчик к прибору подключен, то операции по вводу зна-
чения температуры автоматически пропускаются. 

Прибор переходит к измерению ЭДС 
электродной системы, о чем сигнали-
зирует мигающий знак «ИЗМЕРЕ-
НИЕ». На дисплее прибора отобража-
ется измеренное значение ЭДС элек-
тродной системы в первом градуиро-
вочном растворе, а также температура 
раствора. 
Установление стабильного значения 
ЭДС электродной системы прибор оп-
ределяет автоматически, при этом 
раздается звуковой сигнал и прекра-
щается мигание знака «ИЗМЕРЕНИЕ».

 
 

 

Пользователь сам может определить момент установления ста-
бильных показаний ЭДС и нажать кнопку ВВОД до того, как это сде-
лает прибор. 
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На основании полученных данных 
прибор автоматически определит 
ближайший, соответствующий этим 
данным раствор из перечня рабочих 
эталонов (приложение А) и выведет на 
дисплей значение его pH для темпе-
ратуры 25 ºС. 
Вспомогательное цифровое поле по-
гашено. 

 

 
Для удобства работы на дисплей прибора выводится значение pH 
рабочего эталона для 25 ºС (значение, указанное на упаковке стан-
дарт – титра). При расчетах градуировочных характеристик при-
бор автоматически внесет поправку на текущую температуру 
раствора. Поэтому при использовании рабочих эталонов c pH25о: 
1,65, 4,01, 6,86, 9,18, 12,43 по ГОСТ 8.135-2004, не следует вносить эту 
поправку вручную. 

 
Если при использовании одного из указанных растворов прибор его 
неправильно определил, то это свидетельствует об ошибке или 
неисправности. В этом случае градуировку рекомендуется пре-
рвать, и продолжить ее только после устранения причины неполад-
ки (таблица 1 поз.5). 

 
Если в качестве градуировочного раствора применяется раствор 
не входящий в приведенный перечень, то значение его pH следует 
ввести вручную с учетом температуры. Температура раствора 
выводится на вспомогательном цифровом поле дисплея при начале 
редактирования значения pH раствора. 

Для редактирования значения pH гра-
дуировочного раствора следует на-
жать одну из кнопок ∨ или ∧. 
Изменять можно ту цифру, которая 
мигает в данный момент на дисплее. 
Выбор разряда осуществляется кноп-
кой ВЫБОР, а увеличение или умень-
шение цифры кнопками ∨, ∧. 

 
или 

 
+ 
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Для занесения значения pH первого 
градуировочного раствора в память 
прибора следует нажать кнопку ВВОД. 
Прибор предложит перейти к градуи-
ровке по второму раствору. На дис-
плее мигает значок, изображающий 
стаканчик с цифрой «2», приглашая 
поместить электродную систему и тер-
модатчик (или термометр) во второй 
градуировочный раствор. 

 

 

 

На этом этапе возможен вывод сообщения системы автоматиче-
ской диагностики прибора об ошибке при расчете значения Ei (таб-
лица 1 поз.6).  

 

Если для последующих измере-
ний достаточно градуировки по 
одному раствору (6.1.2), на этом 
этапе она может быть завер-
шена. Для этого следует на-
жать кнопку РЕЖИМ. 
Прибор выведет на дисплей со-
храненное в памяти значение 
крутизны электродной характе-
ристики (100 % от теоретиче-
ского значения) и перейдет в ре-
жим измерений. 

 

 

 

6.1.5 Градуировка по двум растворам 
 

Для продолжения градуировки про-
мыть электродную систему и термо-
датчик (термометр) дистиллированной 
водой, осушить фильтровальной бу-
магой и поместить их во второй гра-
дуировочный раствор. Нажать кнопку 
ВВОД. 

 

 
Температура второго градуировочного раствора не должна отли-
чаться от температуры первого более чем на ±2 оС. 

 

Градуировка по второму раствору может быть прервана на любом 
этапе, описанном в пункте 6.1.5 нажатием кнопки РЕЖИМ. Если гра-
дуировка прерывается до записи значения pH второго градуировоч-
ного раствора, то в памяти прибора сохранится рассчитанное при 
градуировке по первому раствору значение Ei и теоретическое зна-
чение крутизны электродной характеристики. 
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Прибор переходит к измерению ЭДС 
электродной системы, о чем сигнали-
зирует мигающий знак «ИЗМЕРЕ-
НИЕ». На дисплее прибора отобража-
ется измеренное значение ЭДС элек-
тродной системы во втором градуиро-
вочном растворе, а также температура 
раствора. 
Установление стабильного значения 
ЭДС электродной системы прибор оп-
ределяет автоматически, при этом 
раздается звуковой сигнал и прекра-
щается мигание знака «ИЗМЕРЕНИЕ».

 
 

 

Пользователь сам может определить момент установления ста-
бильных показаний ЭДС и нажать кнопку ВВОД до того, как это сде-
лает прибор. 

 

На этом этапе возможен вывод сообщения об ошибке, возникшей  
при измерении потенциала электродной системы во втором рас-
творе (таблица 1 поз.8). 

На основании полученных данных 
прибор автоматически определит 
ближайший, соответствующий этим 
данным раствор из перечня рабочих 
эталонов (приложение А) и выведет на 
дисплей значение его pH при темпе-
ратуре 25 ºС. 

 

 

 
Для удобства работы на дисплей прибора выводится значение pH 
рабочего эталона для 25 ºС (значение, указанное на упаковке стан-
дарт – титра). При расчетах градуировочных характеристик при-
бор автоматически внесет поправку на текущую температуру 
раствора. Поэтому при использовании рабочих эталонов c pH25о: 
1,65, 4,01, 6,86, 9,18, 12,43 по ГОСТ 8.135-2004, не следует вносить эту 
поправку вручную. 

 
Если при использовании одного из указанных растворов прибор его 
неправильно определил, то это свидетельствует об ошибке или 
неисправности. В этом случае градуировку рекомендуется пре-
рвать, и продолжить ее только после устранения причины неполад-
ки (таблица 1 поз.5). 

Если в качестве градуировочного раствора применяется раствор не 
входящий в приведенный перечень, то значение его pH для текущей 
температуры следует ввести вручную, так как это описано в пункте 6.1.4.
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Для занесения значения pH второго 
градуировочного раствора в память 
прибора следует нажать кнопку ВВОД.  

 

 

На этом этапе возможен вывод сообщения об ошибке при расчете 
значения pH второго градуировочного раствора или ошибочности 
расчета значения крутизны электродной системы (таблица 1 поз. 9-
10). 

Прибор выведет на дисплей получен-
ное значение крутизны электродной 
характеристики (в % от теоретического 
значения) и автоматически перейдет в 
режим измерения. В памяти прибора 
сохранится рассчитанное значение Ei 
и крутизны электродной системы. 

 

 
 

Перечень возможных ошибок и способы их устранения приведены в 
разделе 11. 

 

6.1.6 Градуировка с уточнением координат изопотенциальной точки 
электродной системы 

 

 
Градуировка с уточнением координат изопотенциальной точки 
электродной системы осуществляется по двум растворам. В ка-
честве второго градуировочного раствора следует использовать 
раствор, pH которого наиболее отдален от значения pXi, но нахо-
дящийся в предполагаемом диапазоне измерений. В противном слу-
чае результаты градуировки могут быть неверны. 

Кнопкой ВЫБОР следует установить 
режим измерений «pH».  

 
Нажимая на кнопку РЕЖИМ, выбрать 
режим «НАСТРОЙКА». При этом на 
дисплее начинает мигать знак «НА-
СТРОЙКА» и знак «pXi», а на основ-
ном и дополнительном цифровом по-
ле дисплея сохраняются результаты 
текущего измерения. 
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Для предотвращения случайного запуска режима «НАСТРОЙКА pXi» 
вход в него происходит только после нажатия кнопки ВВОД. Если 
кнопка ВВОД не была нажата в течение 5 - 7 секунд, прибор возвра-
щается в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». Во избежание потери градуировоч-
ных характеристик, введенных в память преобразователя, не реко-
мендуется без необходимости входить в режим «НАСТРОЙКА pXi». 

Выполнить операции, описанные в 
подразделах 6.1.4 – 6.1.5. После вво-
да значения pH второго раствора при-
бор предложит нагреть или охладить 
второй градуировочный раствор для 
уточнения координат изопотенциаль-
ной точки. При этом на дисплее мига-
ет знак «ИЗМЕРЕНИЕ» и символ еди-
ниц измерения температуры. 

 

 

 

Если термодатчик (в том числе 
встроенный в комбинированный 
электрод) к прибору не подклю-
чен, то прибор предложит вве-
сти новую температуру рас-
твора вручную. 
На дисплее прибора отобража-
ется ранее установленная тем-
пература раствора. Младший 
разряд температуры и единицы 
измерения мигают. 

 

 

Нагреть или охладить второй градуировочный раствор до температуры, 
при которой предполагается производить последующие измерения, но 
не менее чем на 20 оС. Во время нагревания раствора его рекомендует-
ся перемешивать. 

 
Если термодатчик (в том числе встроенный в комбинированный 
электрод) к прибору не подключен, то следует измерить термо-
метром температуру раствора и установить ее значение на дис-
плее кнопками ∨, ∧ и ВЫБОР (5.6). 

 
Продолжение градуировки возможно только после того, как изме-
ренное или введенное значение температуры будет отличаться от 
исходного более чем на 20 оС. 

Нажать кнопку ВВОД, при этом изме-
ренное или установленное значение 
температуры будет занесено в память 
прибора. 
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Прибор переходит к измерению ЭДС 
электродной системы, о чем сигнали-
зирует мигающий знак «ИЗМЕРЕ-
НИЕ». На дисплее прибора отобража-
ется измеренное значение ЭДС элек-
тродной системы, а также температу-
ра раствора. 
Установление стабильного значения 
ЭДС электродной системы прибор оп-
ределяет автоматически, при этом 
раздается звуковой сигнал и прекра-
щается мигание знака «ИЗМЕРЕНИЕ».

 

 

Пользователь сам может определить момент установления ста-
бильных показаний ЭДС и нажать кнопку ВВОД до того, как это сде-
лает прибор. 

На дисплее прибора отображается 
значение pH второго градуировочного 
раствора при температуре 25 ºС. 

 

 
В случае использовании рабочих эталонов c pH25о: 1,65, 4,01, 6,86, 9,18, 
12,43 по ГОСТ 8.135-2004, не следует корректировать это значение, 
прибор самостоятельно внесет поправку на текущую температуру 
раствора. 

Если в качестве градуировочного раствора применяется раствор не вхо-
дящий в указанный перечень, то значение его pH для текущей темпера-
туры следует ввести вручную, так как это описано в пункте 6.1.4. 

Прибор выведет на дисплей значение 
крутизны электродной характеристики 
(в % от теоретического значения) и 
автоматически перейдет в режим из-
мерения. В памяти прибора сохранят-
ся рассчитанные значения pXi, Ei и 
крутизны электродной системы. 

 

 
На этом этапе возможен вывод сообщения системы автоматиче-
ской диагностики прибора об ошибке при расчете значения pXi (таб-
лица 1 поз.11). 

 

Перечень возможных ошибок и способы их устранения приведены в 
разделе 11. 
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6.2 Градуировка при измерении pX 
 

 

Для измерения показателя активности различных ионов (pX) в рас-
творах градуировка прибора должна проводиться по растворам, ре-
комендованным в соответствующих методиках выполнения изме-
рений (МВИ). Перечень некоторых методов анализа различных объ-
ектов, которые могут проводиться с помощью иономера pX-150МИ, 
приведен в Приложении Б. 
Не следует производить градуировку приборов по растворам, при-
готовленным из случайных реактивов неизвестной квалификации, 
так как при этом возможны значительные ошибки в составе приго-
товленных растворов. Следует иметь в виду, что при многократ-
ном использовании одной и той же порции раствора может про-
изойти изменение его pX за счет внесения случайных примесей. По-
этому не рекомендуется повторное использование растворов при 
градуировке прибора. 
При выборе градуировочных растворов следует придерживаться 
такого принципа, чтобы pX анализируемых растворов оказались 
внутри охваченного ими диапазона. Разница концентрации у рас-
творов должна быть не менее 1 pX. Растворы желательно приме-
нять в порядке возрастания их концентрации. Температура приме-
няемых при градуировке прибора растворов должна быть одинако-
вой и равной температуре анализируемых растворов (± 2 оС).  

Кнопкой ВЫБОР установить режим 
измерений «pX».  

 

 
Если предыдущая градуировка была выполнена не для измерений pX, 
то в основном цифровом поле значения не отображаются. 

Нажимая на кнопку РЕЖИМ, выбрать 
режим «НАСТРОЙКА». При этом знак 
«НАСТРОЙКА» на дисплее начинает 
мигать, а на основном и дополнитель-
ном цифровом поле дисплея сохраня-
ется индикация результатов текущего 
измерения. 

 

 

 
Для предотвращения случайного запуска режима «НАСТРОЙКА» вход 
в него происходит только после нажатия кнопки ВВОД. Если кнопка 
ВВОД не была нажата в течение 5 - 7 секунд, прибор возвращается в 
режим «ИЗМЕРЕНИЕ». Во избежание потери градуировочных харак-
теристик, введенных в память преобразователя, не рекомендуется 
без необходимости входить в режим «НАСТРОЙКА». 
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Нажать кнопку ВВОД. После этого 
знак «НАСТРОЙКА» прекращает ми-
гать и индицируется непрерывно. На 
дисплее мигает значок, изображаю-
щий стаканчик с цифрой «1», пригла-
шая поместить электродную систему и 
термодатчик (или термометр) в пер-
вый градуировочный раствор. 

 

 

 

Градуировка может быть прервана на любом этапе, описанном в на-
стоящем разделе, нажатием кнопки РЕЖИМ. Прибор перейдет в ре-
жим измерений. В памяти прибора сохранятся параметры предыду-
щей градуировки. 

Промыть электродную систему и тер-
модатчик (если он применяется) или 
термометр дистиллированной водой и 
(желательно) отобранной частью гра-
дуировочного раствора, осушить 
фильтровальной бумагой, поместить 
их в первый градуировочный раствор 
и нажать кнопку ВВОД. 

 

 

 

Если термодатчик не подключен, то прибор предложит ввести те-
кущую температуру раствора вручную. 

На дисплее прибора отображается 
ранее установленная температура 
раствора. Младший разряд темпера-
туры мигает. Мигающий знак «ИЗМЕ-
РЕНИЕ», сигнализирует о том, что 
требуется измерить термометром 
температуру раствора и установить ее 
значение на дисплее кнопками ∨, ∧ и 
ВЫБОР (5.6). Нажать кнопку ВВОД. 
При этом установленное значение 
температуры будет занесено в память 
прибора. 

 
или 

 
+ 

, 

 

 

 

Если термодатчик к прибору подключен, то операции по вводу зна-
чения температуры автоматически пропускаются. 
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Прибор переходит к измерению ЭДС 
электродной системы, о чем сигнали-
зирует мигающий знак «ИЗМЕРЕ-
НИЕ». На дисплее прибора отобража-
ется измеренное значение ЭДС элек-
тродной системы в первом градуиро-
вочном растворе, а также температура 
раствора. 
Установление стабильного значения 
ЭДС электродной системы прибор оп-
ределяет автоматически, при этом 
раздается звуковой сигнал и прекра-
щается мигание знака «ИЗМЕРЕНИЕ».

 
 

 

Пользователь сам может определить момент установления ста-
бильных показаний ЭДС и нажать кнопку ВВОД до того, как это сде-
лает прибор. 

На дисплее прибора отображается 
значение pX первого градуировочного 
раствора, использовавшегося при по-
следней градуировке (в первый раз – 
установленное производителем при-
бора). Мигающий младший разряд 
указывает на возможность редактиро-
вания. 
Если используется раствор с другим 
pX, то выведенное на дисплей значе-
ние нужно изменить. 
Изменять можно ту цифру, которая 
мигает в данный момент на дисплее. 
Выбор разряда осуществляется кноп-
кой ВЫБОР, а увеличение или умень-
шение цифры кнопками ∨, ∧. 

 
или 

 
+ 
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Для записи значения pX первого гра-
дуировочного раствора в память при-
бора следует нажать кнопку ВВОД. 
Прибор предложит перейти к градуи-
ровке по второму раствору. На дис-
плее мигает значок, изображающий 
стаканчик с цифрой «2», приглашая 
поместить электродную систему и тер-
модатчик (или термометр) во второй 
градуировочный раствор. 

 

Промыть электродную систему и тер-
модатчик (термометр) дистиллирован-
ной водой и (желательно) отобранной 
частью градуировочного раствора, 
осушить фильтровальной бумагой и 
поместить их во второй градуировоч-
ный раствор и нажать кнопку ВВОД. 

 

 
Температура второго градуировочного раствора не должна отли-
чаться от температуры первого более чем на ±2 оС. 

Прибор переходит к измерению ЭДС 
электродной системы, о чем сигнали-
зирует мигающий знак «ИЗМЕРЕ-
НИЕ». На дисплее прибора отобража-
ется измеренное значение ЭДС элек-
тродной системы во втором градуиро-
вочном растворе, а также температура 
раствора. 
Установление стабильного значения 
ЭДС электродной системы прибор оп-
ределяет автоматически, при этом 
раздается звуковой сигнал и прекра-
щается мигание знака «ИЗМЕРЕНИЕ».

 
 

 

Пользователь сам может определить момент установления ста-
бильных показаний ЭДС и нажать кнопку ВВОД до того, как это сде-
лает прибор. 

 
Если термодатчик к прибору не подключен, на дисплей выводится 
установленное вручную значение температуры первого градуиро-
вочного раствора. Изменение значения температуры на этом этапе 
невозможно. 
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Если при автоматическом измерении температуры (термодатчик 
подключен) прибор зафиксирует отличие температуры второго 
градуировочного раствора от первого более чем на ±2 оС, на дисплей 
выводится сообщения об ошибке (таблица 1 поз.7). Продолжение 
градуировки возможно, только после приведения температуры 
второго раствора в соответствие с температурой первого. 

 

На этом этапе также возможен вывод сообщения об ошибке, воз-
никшей при измерении потенциала электродной системы во втором 
растворе (таблица 1 поз.8). 

На дисплее прибора отображается 
значение pX второго градуировочного 
раствора, использовавшегося при по-
следней градуировке (в первый раз – 
установленное производителем при-
бора). Мигающий младший разряд 
указывает на возможность редактиро-
вания. 
Если используется раствор с другим 
pX, то выведенное на дисплей значе-
ние следует изменить. 
Изменять можно ту цифру, которая 
мигает в данный момент на дисплее. 
Выбор разряда осуществляется кноп-
кой ВЫБОР, а увеличение или умень-
шение цифры кнопками ∨, ∧. 

 
или 

 
+ 

 

 

Для занесения значения pX второго 
градуировочного раствора в память 
прибора следует нажать кнопку ВВОД.  

 

 
На этом этапе возможен вывод сообщения об ошибке при вводе зна-
чения pX второго градуировочного раствора или ошибочности рас-
чета значения крутизны электродной системы (таблица 1 поз.9-10). 

Прибор выведет на дисплей получен-
ное значение крутизны электродной 
характеристики (в % от теоретического 
значения) и автоматически перейдет в 
режим измерения. 

 

 
 

Перечень возможных ошибок и способы их устранения приведены в 
разделе 11. 
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6.3 Градуировка при измерении cX 
 

 

Для измерения массовой доли различных ионов (сX) в растворах гра-
дуировка прибора должна проводиться по растворам, рекомендо-
ванным в соответствующих МВИ. Перечень некоторых методов 
анализа различных объектов, которые могут проводиться с помо-
щью иономера pX-150МИ, приведен в Приложении Б. 
Не следует производить градуировку приборов по растворам, при-
готовленным из случайных реактивов неизвестной квалификации, 
так как при этом возможны значительные ошибки в составе приго-
товленных растворов. Следует иметь в виду, что при многократ-
ном использовании одной и той же порции раствора может про-
изойти изменение его cX за счет внесения случайных примесей. По-
этому не рекомендуется повторное использование растворов при 
градуировке прибора. 
При выборе градуировочных растворов следует придерживаться 
такого принципа, чтобы cX анализируемых растворов оказались 
внутри охваченного ими диапазона. Разница концентрации у рас-
творов должна быть не менее чем в 10 раз. Растворы желательно 
применять в порядке возрастания их концентрации. Температура 
применяемых при градуировке прибора растворов должна быть 
одинаковой и равной температуре анализируемых растворов 
(± 2 оС). При использовании градуировочных растворов имеющих 
температуру окружающей среды рекомендуется выдержать их при 
комнатной температуре не менее часа. Растворы с другой темпе-
ратурой рекомендуется термостатировать. 

В режиме измерения установить кноп-
кой ВЫБОР единицы измерения «g/l» 
или кратные им «mg/l» и «μg/l» (зависит 
от текущего значения измеряемой ве-
личины). 

 

 

 
Если предыдущая градуировка была выполнена не для измерений сX, 
то в основном цифровом поле значения не отображаются. 

Нажимая на кнопку РЕЖИМ, выбрать 
режим «НАСТРОЙКА». При этом знак 
«НАСТРОЙКА» на дисплее начинает 
мигать, а на основном и дополнитель-
ном цифровом поле дисплея сохраня-
ется индикация результатов текущего 
измерения. 

 

 

 
Для предотвращения случайного запуска режима «НАСТРОЙКА» вход 
в него происходит только после нажатия кнопки ВВОД. Если кнопка 
ВВОД не была нажата в течение 5 - 7 секунд, прибор возвращается в 
режим «ИЗМЕРЕНИЕ». Во избежание потери градуировочных харак-
теристик, введенных в память преобразователя, не рекомендуется 
без необходимости входить в режим «НАСТРОЙКА». 
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Нажать кнопку ВВОД. После этого 
знак «НАСТРОЙКА» прекращает ми-
гать и индицируется непрерывно. На 
дисплее мигает значок, изображаю-
щий стаканчик с цифрой «1», пригла-
шая поместить электродную систему и 
термодатчик (или термометр) в пер-
вый градуировочный раствор. 

 

 

 

Если нажать кнопку РЕЖИМ на любом этапе градуировки, описанной 
в настоящем разделе до ее завершения, прибор перейдет в режим 
измерений. В памяти прибора сохранятся параметры предыдущей 
градуировки. 

Промыть электродную систему и тер-
модатчик (если он применяется) или 
термометр дистиллированной водой и 
(желательно) отобранной частью гра-
дуировочного раствора, осушить 
фильтровальной бумагой, поместить 
их в первый градуировочный раствор 
и нажать кнопку ВВОД. 

 

 

 

Если термодатчик не подключен, то прибор предложит ввести те-
кущую температуру раствора вручную. 

На дисплее прибора отображается 
ранее установленная температура 
раствора. Младший разряд темпера-
туры мигает. Мигающий знак «ИЗМЕ-
РЕНИЕ», сигнализирует о том, что 
требуется измерить термометром 
температуру раствора и установить ее 
значение на дисплее кнопками ∨, ∧ и 
ВЫБОР (5.6). Нажать кнопку ВВОД. 
При этом установленное значение 
температуры будет занесено в память 
прибора. 

 
или 

 
+ 

, 

 

 

 

Если термодатчик к прибору подключен, то операции по вводу зна-
чения температуры автоматически пропускаются. 
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Прибор переходит к измерению ЭДС 
электродной системы, о чем сигнали-
зирует мигающий знак «ИЗМЕРЕ-
НИЕ». На дисплее прибора отобража-
ется измеренное значение ЭДС элек-
тродной системы в первом градуиро-
вочном растворе, а также температура 
раствора. 
Установление стабильного значения 
ЭДС электродной системы прибор оп-
ределяет автоматически, при этом 
раздается звуковой сигнал и прекра-
щается мигание знака «ИЗМЕРЕНИЕ».

 
 

 

Пользователь сам может определить момент установления ста-
бильных показаний ЭДС и нажать кнопку ВВОД до того, как это сде-
лает прибор. 

На дисплее прибора отображается 
значение cX первого градуировочного 
раствора, использовавшегося при по-
следней градуировке (в первый раз – 
установленное производителем при-
бора). Мигающий знак размерности 
указывает на возможность редактиро-
вания. При необходимости выбрать 
требуемую размерность «g/l» - «mg/l» - 
«μg/l» и изменить значение концентра-
ции раствора.  
Изменять можно ту цифру или символ, 
который мигает в данный момент на 
дисплее. Выбор разряда осуществля-
ется кнопкой ВЫБОР, а увеличение 
или уменьшение цифры или измене-
ние символа - кнопками ∨, ∧. 

 
или 

 
+ 
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Для записи значения cX первого гра-
дуировочного раствора в память при-
бора следует нажать кнопку ВВОД. 
Прибор предложит перейти к градуи-
ровке по второму раствору. На дис-
плее мигает значок, изображающий 
стаканчик с цифрой «2», приглашая 
поместить электродную систему и тер-
модатчик (или термометр) во второй 
градуировочный раствор. 

 

Промыть электродную систему и тер-
модатчик (термометр) дистиллирован-
ной водой и (желательно) отобранной 
частью градуировочного раствора, 
осушить фильтровальной бумагой и 
поместить их во второй градуировоч-
ный раствор и нажать кнопку ВВОД. 

 

 
Температура второго градуировочного раствора не должна отли-
чаться от температуры первого более чем на ±2 оС. 

Прибор переходит к измерению ЭДС 
электродной системы, о чем сигнали-
зирует мигающий знак «ИЗМЕРЕ-
НИЕ». На дисплее прибора отобража-
ется измеренное значение ЭДС элек-
тродной системы во втором градуиро-
вочном растворе, а также температура 
раствора. 
Установление стабильного значения 
ЭДС электродной системы прибор оп-
ределяет автоматически, при этом 
раздается звуковой сигнал и прекра-
щается мигание знака «ИЗМЕРЕНИЕ».

 
 

 

Пользователь сам может определить момент установления ста-
бильных показаний ЭДС и нажать кнопку ВВОД до того, как это сде-
лает прибор. 

 

Если термодатчик к прибору не подключен, на дисплей выводится 
установленное вручную значение температуры первого градуиро-
вочного раствора. Изменение значения температуры на этом этапе 
не возможно. 
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Если при автоматическом измерении температуры (термодатчик 
подключен) прибор зафиксирует отличие температуры второго 
градуировочного раствора от первого более чем на ±2 оС, на дисплей 
выводится сообщения об ошибке (таблица 1 поз.7). Продолжение 
градуировки возможно, только после приведения температуры 
второго раствора в соответствие с температурой первого. 

 

На этом этапе также возможен вывод сообщения об ошибке, воз-
никшей при измерении потенциала электродной системы во втором 
растворе (таблица 1 поз.8). 

На дисплее прибора отображается 
значение cX второго градуировочного 
раствора, использовавшегося при по-
следней градуировке (в первый раз – 
установленное производителем при-
бора). 
Мигающий знак размерности указыва-
ет на возможность редактирования. 
При необходимости выбрать требуе-
мую размерность «g/l» - «mg/l» - «μg/l» 
и изменить значение концентрации рас-
твора. 
Изменять можно ту цифру или символ, 
который мигает в данный момент на 
дисплее. Выбор разряда осуществля-
ется кнопкой ВЫБОР, а увеличение 
или уменьшение цифры или измене-
ние символа - кнопками ∨, ∧. 

 
или 

 
+ 

 

 

Для занесения значения cX второго 
градуировочного раствора в память 
прибора следует нажать кнопку ВВОД.  

 

 

На этом этапе возможен вывод сообщения об ошибке при расчете 
значения cX второго градуировочного раствора или ошибочности 
расчета значения крутизны электродной системы (таблица 1 поз.9-
10). 

Прибор выведет на дисплей получен-
ное значение крутизны электродной 
характеристики (в % от теоретического 
значения) и автоматически перейдет в 
режим измерения. 

 

 
 

Перечень возможных ошибок и способы их устранения приведены в 
разделе 11. 
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6.4 Контроль правильности проведения градуировки 

 

Проверка правильности проведения градуировки производится в ре-
жиме «ИЗМЕРЕНИЕ». 
Промыть электродную систему, а также другие применяемые устрой-

ства (например, термодатчик или термометр) дистиллированной водой, 
осушить фильтровальной бумагой и погрузить их в раствор с известным 
значением pH, pX или cX. После установления стабильных показаний 
считать результат измерения с дисплея. 
Если погрешность измерения превышает допустимую, следует прове-

рить градуировочные растворы и провести повторную градуировку. 
 

7  КОНТРОЛЬ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОДНОЙ 
СИСТЕМЫ 

 

7.1 Контроль параметров электродной системы 
 

 

При измерениях следует помнить, что для получения результатов 
с нормируемым значением погрешности параметры электродной 
системы (1.1), хранящиеся в памяти прибора должны быть в преде-
лах допусков указанных в паспортах на электроды. 
Контроль параметров электродной системы используется для 
оперативной диагностики состояния электродной системы и каче-
ства проведения градуировки. 

Вход в режим просмотра и изменения 
параметров электродной системы 
производится из режима измерения. 
Нажимая на кнопку РЕЖИМ, выбрать 
режим «КОНТРОЛЬ». При этом знак 
«КОНТРОЛЬ» на дисплее начинает 
мигать, а на основном и дополнитель-
ном цифровом поле дисплея сохра-
няются результаты текущего измере-
ния. 

 

 

Для предотвращения случайного запуска режима «КОНТРОЛЬ» вход в 
него происходит только после нажатия кнопки ВВОД. Если кнопка 
ВВОД не была нажата в течение 5 - 7 секунд, прибор возвращается в 
режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 

 

Вход в режим «КОНТРОЛЬ» при измерениях в единицах «мВ» невозмо-
жен. 
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Нажать кнопку ВВОД. После этого 
знак «КОНТРОЛЬ» прекращает мигать 
и индицируется непрерывно. На дис-
плей выводится значение координаты 
изопотенциальной точки pXi (в паспор-
тах на электроды этот параметр обо-
значен как pHi). 

 

Нажать кнопку ВВОД. На дисплей вы-
водится значение координаты изопо-
тенциальной точки Ei. 

Нажать кнопку ВВОД. На дисплей вы-
водится крутизна электродной систе-
мы S при 25 ºС. 

 

Нажать кнопку ВВОД. Прибор перехо-
дит в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 

 
При измерении pX или cX в режиме «КОНТРОЛЬ» индицируется толь-
ко крутизна электродной системы S при 25 ºС. 

 

Переход в режим «ИЗМЕРЕНИЕ» на любом этапе может произво-
диться нажатием кнопки РЕЖИМ. 

 
 

7.2 Редактирование значений координат изопотенциальной 
точки электродной системы при измерении pH 

 

На предприятии – изготовителе в память прибора занесены принятые по-
умолчанию значения координат изопотенциальной точки электродной сис-
темы – pXi=7,00; Ei=-25 мВ; S=59,15 мВ/pH (100%). 

 
При использовании электродов с другими значениями координат 
изопотенциальной точки их следует ввести в прибор. 
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Нажимая на кнопку РЕЖИМ, выбрать 
режим «КОНТРОЛЬ». При этом знак 
«КОНТРОЛЬ» на дисплее начинает 
мигать, а на основном и дополнитель-
ном цифровом поле дисплея сохра-
няются результаты текущего измере-
ния. 

 

 
Для предотвращения случайного запуска режима «КОНТРОЛЬ» вход 
в него происходит только после нажатия кнопки ВВОД. Если кнопка 
ВВОД не была нажата в течение 5 – 6 секунд, прибор возвращается 
в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 

Нажать кнопку ВВОД. После этого 
знак «КОНТРОЛЬ» прекращает мигать 
и индицируется непрерывно. На дис-
плей выводится значение координаты 
изопотенциальной точки pXi. 

 

Для изменения значений координат 
изопотенциальной точки следует, при 
просмотре значения pXi, нажать кноп-
ку ВВОД и удерживать ее в течение  
1-2 секунд. 

 
1-2 сек. 

 

Редактирование значений координат изопотенциальной точки при-
ведет к сбросу всех градуировочных характеристик, полученных в 
результате последней градуировки. Поэтому во избежание потери 
данных не рекомендуется без необходимости входить в этот ре-
жим. 

На дисплей выводится установленное 
ранее значение pXi. Последний разряд 
числа мигает. Изменять можно ту 
цифру, которая мигает в данный мо-
мент на дисплее. Выбор разряда осу-
ществляется кнопкой ВЫБОР, а уве-
личение или уменьшение цифры – 
кнопками ∨, ∧. При завершении ре-
дактирования следует нажать кнопку 
ВВОД. 

 
или 

 
+ 

, 
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Если после завершения редактирования значения pXi нажать кнопку 
РЕЖИМ (вместо кнопки ВВОД), то прибор перейдет в режим 
«ИЗМЕРЕНИЕ». При этом в память прибора будут занесены приня-
тые по умолчанию значения pXi=7,00; Ei=-25 мВ; S=59,15 мВ/pH (100%). 

На дисплей выводится установленное 
ранее значение Еi. Последний разряд 
числа мигает. Изменять можно ту 
цифру, которая мигает в данный мо-
мент на дисплее. Выбор разряда осу-
ществляется кнопкой ВЫБОР, а уве-
личение или уменьшение цифры – 
кнопками ∨, ∧. Изменение знака про-
изводится при мигании всех четырех 
разрядов числа. При завершении ре-
дактирования следует нажать кнопку 
ВВОД. 

 
или 

 
+ 

, 

 

После завершения редактирования 
прибор предложит выполнить градуи-
ровку (6.1). 

 

 
Если после завершения редактирования Еi нажать кнопку РЕЖИМ 
(вместо кнопки ВВОД) прибор перейдет в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». При 
этом в память прибора будут занесены установленное значение ко-
ординат изопотенциальной точки и теоретическое значение кру-
тизны электродной характеристики. 

 

8  ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Процесс измерений может быть временно остановлен с удержанием 
текущего значения на дисплее. Для этого следует в режиме «ИЗМЕРЕ-
НИЕ» нажать кнопку СТОП. 

 

На дисплее гаснет знак «ИЗМЕРЕ-
НИЕ» и загорается знак «СТОП». Про-
цесс измерения прекращается, на 
дисплее выводится результат измере-
ния, полученный в момент нажатия на 
кнопку СТОП. 

 



ГРБА.414318.002РЭ 

 
41 

 

При нажатии на кнопку РЕЖИМ изме-
рение возобновляется.  

 
 

9  РАБОТА С БЛОКНОТОМ 
 

При работе в режиме «ИЗМЕРЕНИЕ» пользователю предоставлена 
возможность использования электронного блокнота для записи резуль-
татов измерений в 30 ячеек оперативной памяти и последующего их 
просмотра. 
Информация, записанная в блокнот, сохраняется после выключения 

прибора и может храниться в течение длительного времени. 
Наличие блокнота полезно, например, при проведении серии измере-

ний в полевых условиях с последующей обработкой результатов в ла-
боратории. 

 

9.1 Порядок сохранения результатов измерений 
 

Для сохранения результатов в режиме 
«ИЗМЕРЕНИЕ» необходимо кнопкой 
СТОП остановить процесс измерения 
(8). 

 

Нажать кнопку ∨. Готовность прибора к 
сохранению результата индицируется 
на дисплее знаком « М ». На основном 
поле дисплея сохраняются результаты 
последнего измерения, на вспомога-
тельном цифровом поле выводится но-
мер ячейки, следующей за последней 
заполненной ранее. 

 

Нажатием кнопок ∨ и ∧ можно вы-
брать любую другую ячейку блокнота 
от 1 до 30. 

 
или 
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Для записи результата измерения в 
выбранную ячейку блокнота следует 
нажать кнопку «ВВОД». Прибор авто-
матически переходит в режим «ИЗ-
МЕРЕНИЕ». 

 
Если ячейка не пуста, то предыдущий результат теряется. 

Нажатием кнопки РЕЖИМ можно за-
кончить работу с блокнотом без со-
хранения результатов. Прибор пере-
ходит в режим «ИЗМЕРЕНИЕ». 

 

 
 

9.2 Порядок извлечения результатов измерений 
 

Для извлечения результатов в режиме 
«ИЗМЕРЕНИЕ» необходимо кнопкой 
СТОП остановить процесс измерения 
(8). 

 

Нажать кнопку ∧. Прибор переходит в 
режим чтения, при этом на дисплее ин-
дицируется знак « R » и номер ячейки, в 
которую было произведено последнее 
сохранение. На основном поле дис-
плея индицируется значение резуль-
тата измерения сохраненное в этой 
ячейке. 

 

Нажатием кнопок ∨ и ∧ можно вы-
брать любую другую ячейку блокнота 
от 1 до 30. На дисплее выводится зна-
чение результата измерения, сохра-
ненное в ячейке под выбранным номе-
ром. 

 
или 
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Через несколько секунд номер ячейки 
гаснет и выводится значение темпера-
туры анализируемого раствора. 

 

Для возврата в режим «ИЗМЕРЕНИЕ» 
следует нажать кнопку РЕЖИМ.  

 

10  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА 
 

10.1 При эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в неделю 
проверять стабильность работы электродной системы путем проверки 
показаний прибора согласно пункту 6.4. Градуировку прибора следует 
производить согласно раздела 6 не реже одного раза в две недели. 

10.2 Техническое обслуживание электродов 
Техническое обслуживание электродов следует производить в соот-

ветствии с указаниями, изложенными в их эксплуатационной документа-
ции. В процессе эксплуатации необходимо периодически производить 
перезаправку электрода сравнения или комбинированного электрода. 
В перерывах между измерениями электроды необходимо хранить в 

соответствии с указаниями их эксплуатационной документации. 
10.3 Техническое обслуживание преобразователя 
Чистку наружной поверхности преобразователя следует производить с 

использованием мягких моющих средств, не допуская их попадания на 
разъемы. При случайном попадании моющих либо анализируемых рас-
творов на разъемы промыть разъемы дистиллированной водой, тща-
тельно просушить в потоке теплого воздуха. 

 

11  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИБОРА. ХАРАКТЕРНЫЕ 
НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Сразу после включения прибор проводит самотестирование. При об-
наружении неисправности преобразователя, неисправности электрод-
ной системы, а также, если в процессе градуировки были допущены 
ошибки, прибор автоматически индицирует ошибку на дисплее. 
Внешнее проявление ошибок, вероятная причина и методы их устра-

нения перечислены в таблице 1. 
Если неисправность самостоятельно устранить не удается необходи-

мо обратиться на предприятие производящее ремонт. 
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Таблица 1 
Наименования  

неисправностей, их  
внешнее проявление и 

признаки. 

Индикация. Вероятная 
причина. 

Метод 
Устранения. 

1 2 3 4 
Неисправности общего характера 
1 Блок питания не 
подключен. Преобра-
зователь не включа-
ется. 

- 
Не установлены или 
разряжены элементы 
питания. 

Установить или 
заменить элемен-
ты питания. 

2 Блок питания под-
ключен. Преобразо-
ватель не включает-
ся. 

- 
Неисправность блока 
питания или соедини-
тельного кабеля. 

Обратиться на 
предприятие, про-
изводящее ремонт.

3 Напряжение авто-
номного источника 
питания менее 5 В. 

Горит знак 
 

Разряжены элементы 
питания. 

Заменить элемен-
ты питания. 

4 При подключенном 
термодатчике на дис-
плее индицируется 
знак «ТР». 

- 

Обрыв в кабеле или 
разъеме термодатчика. 
Неисправность термо-
датчика. 

Устранить обрыв. 
Заменить термо-
датчик. 

Неисправности и ошибки, выявляемые при градуировке прибора 

В прибор введены коор-
динаты изопотенциаль-
ной точки не соответст-
вующие применяемой 
электродной системе. 

Проверить уста-
новленные значе-
ния координат изо-
потенциальной точ-
ки (6.1) и при необ-
ходимости отредак-
тировать их (6.2.) 

Ошибка при приготов-
лении градуировочного 
раствора. 

Исправить ошибку 
и повторить гра-
дуировку. 

5 При использовании в 
качестве градуировоч-
ного раствора одного 
из рабочих эталонов c 
pH25°: 1,65, 4,01, 6,86, 
9,18, 12,43 по ГОСТ 
8.135-2004, прибор его 
неправильно опреде-
ляет. Попытка ввести 
значение его pH вруч-
ную приводит к сооб-
щению об ошибке. 

- 

Электрод выработал 
свой ресурс или неис-
правен. 

Заменить электрод 
и повторить гра-
дуировку. 

В прибор введены коор-
динаты изопотенциаль-
ной точки не соответст-
вующие применяемой 
электродной системе. 

Проверить уста-
новленные значе-
ния координат изо-
потенциальной точ-
ки (6.1) и при необ-
ходимости отредак-
тировать их (6.2). 

Ошибка при приготов-
лении градуировочного 
раствора. 

Исправить ошибку 
и повторить гра-
дуировку. 

6 Рассчитанное зна-
чение Ei отличается 
от введенного в при-
бор более чем на 50 
мВ 

Горит 
«Ошибка», 
мигает «Ei» 

Электрод выработал 
свой ресурс или неис-
правен. 

Заменить электрод 
и повторить гра-
дуировку. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

7 При градуировке 
pX или cX темпера-
тура раствора отли-
чается от темпера-
туры первого гра-
дуировочного рас-
твора более чем на  
2 ºС. 

Горит «Ошибка», 
мигает «ºС» - 

Привести темпе-
ратуру раствора в 
соответствие с 
температурой 
первого градуиро-
вочного раствора. 
Провести градуи-
ровку. 

Ошибка при приго-
товлении растворов 
или использование 
при градуировке од-
ного и того же рас-
твора. 
Использование для 
градуировки раство-
ров с pH, pX (cX) 
различающимися 
менее чем на 1 (в 
десять раз). 

Исправить ошибку 
и повторить гра-
дуировку. 

8 При градуировке 
измеренное значе-
ние ЭДС электрод-
ной системы в пер-
вом растворе равно 
значению во втором 
растворе. 

Горит «Ошибка», 
чередуется инди-
кация знаков 

 
Через 4-6 секунд 
прибор предлагает 
повторить градуи-
ровку по первому 
раствору 

Повреждена рабочая 
мембрана измери-
тельного электрода. 

Заменить элек-
трод и повторить 
градуировку. 

Ввод неверного зна-
чения. 

Исправить ошиб-
ку. 9 Ввод значения 

второго градуиро-
вочного раствора, 
отличающегося от 
pH, pX (cX) первого, 
менее чем на еди-
ницу (в десять раз). 

Горит «Ошибка», 
чередуется инди-
кация знаков . 
Через 4-6 секунд 
прибор предлагает 
повторить ввод 
значения pH, pX 
или cX второго 
раствора. 

Использование для 
градуировки раство-
ров с pH, pX (cX) 
различающимися 
менее чем на 1 (в 
десять раз). 

Исправить ошибку 
и повторить гра-
дуировку. 

Ошибка при приго-
товлении градуиро-
вочных растворов. 
Ввод неверных зна-
чений pH, pX или cX 
градуировочных рас-
творов. 
Измеренное или ус-
тановленное значе-
ние температуры не 
соответствует дей-
ствительности. 

Исправить ошибку 
и повторить гра-
дуировку. 

10 Крутизна элек-
тродной характери-
стики pH (pX) менее 
53,2 или более 65,1 
мВ/pH при 25 ºС 
(90 … 110%); S ме-
нее 41,4 или более 
65,1 мВ/pX для од-
новалентных ионов 
либо менее 20,7 
или более 32,6 
мВ/pX для двухва-
лентных при 25 ºС 
(70 … 110%). 

Горит «Ошибка», 
мигает «S». Через 
4-6 секунд прибор 
предлагает повто-
рить градуировку 
по первому рас-
твору. 

Электрод выработал 
свой ресурс или не-
исправен. 

Заменить элек-
трод и повторить 
градуировку. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

В прибор введены коорди-
наты изопотенциальной 
точки не соответствующие 
применяемой электродной 
системе. 

Проверить установ-
ленные значения 
координат изопо-
тенциальной точки 
(6.1) и при необхо-
димости отредакти-
ровать их (6.2). 

Ошибка при приготовлении 
градуировочных растворов. 
Измеренное или установ-
ленное значение темпера-
туры не соответствует дей-
ствительности. 

Исправить ошибку и 
повторить градуи-
ровку. 

11 Рассчитанное зна-
чение pXi отличается 
от установленного 
более чем на 0,8 pH. 

Горит 
«Ошиб-
ка», мига-
ет «pXi». 

Электрод выработал свой 
ресурс или неисправен. 

Заменить электрод 
и повторить градуи-
ровку. 

Неисправности и ошибки при измерениях 
12 При измерении pX 
или cX температура 
раствора отличается 
от температуры гра-
дуировочных раство-
ров более чем на  
2 ºС. 

Горит 
«Ошиб-
ка», мига-
ет «ºС» 

- 

Привести темпера-
туру раствора в со-
ответствие с темпе-
ратурой первого 
градуировочного 
раствора. Провести 
градуировку. 

Обрыв в цепи электродов. Устранить обрыв. 
Электроды не погружены в 
раствор. 

Погрузить электро-
ды в раствор. 

13 Перегрузка по вхо-
ду. Напряжение на 
входе выходит за 
пределы допуска ± 
2000 мВ. 

Горит 
«Ошиб-
ка», мига-
ет 
«П mB». 

Нарушено истечение из 
электрода сравнения или 
воздушный пузырек вызвал 
в нем разрыв электролита. 

Устранить неис-
правность. 

Обрыв в цепи электродов. Устранить обрыв. 
Электроды не погружены в 
раствор. 

Погрузить электро-
ды в раствор. 

Воздушные пузыри в элек-
троде сравнения или на-
рушение истечения элек-
тролита из него. 

Устранить неис-
правность. 

14 Перегрузка ре-
зультата. Полученное 
в результате расче-
тов значение pH, pX 
или cX выходит за 
пределы диапазона 
измерений. 

Горит 
«Ошиб-
ка», мига-
ет 
«П pH, pX, 
cX». Градуировка проведена 

неверно. 
Провести повторную 
градуировку 

Нарушение контакта в месте 
подключения электродов. 

Проверить надеж-
ность подключения 
электродов. 

15 Показания прибора 
неустойчивы. - Воздушные пузыри в элек-

троде сравнения или на-
рушение истечения элек-
тролита из него. 

Устранить неис-
правность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 
 

Значения pH рабочих эталонов (ГОСТ 8.134-2004) 
 

Таблица А.1 

ºС 

0,05 
моль/кг 
калий 

тетраок-
салат  

0,05 
моль/кг 

калий гид-
рофталат 

0,025 моль/кг на-
трий моногидро-
фосфат + 0,025 
моль/кг калий ди-
гидрофосфат 

0,01 
моль/кг 
натрий 
тетра-
борат 

Кальций 
гидроксид 

(насыщенный 
раствор при 

20 ºС) 
0 - 4,000 6,961 9,451 13,360 
5 - 3,998 6,935 9,388 13,159 

10 1,638 3,997 6,912 9,329 12,965 
15 1,642 3,998 6,891 9,275 12,780 
20 1,644 4,001 6,873 9,225 12,602 
25 1,646 4,005 6,857 9,179 12,431 
30 1,648 4,011 6,843 9,138 12,267 
35 1,649 4,022 6,828 9,086 12,049 
40 1,650 4,027 6,823 9,066 11,959 
50 1,653 4,050 6,814 9,009 11,678 
60 1,660 4,080 6,817 8,965 11,423 
70 1,67 4,12 6,83 8,93 11,19 
80 1,69 4,16 6,85 8,91 10,98 
90 1,72 4,21 6,90 8,90 10,80 
95 1,73 4,24 6,92 8,89 10,71 

 
Значение pH при промежуточных значениях температуры определя-

ются линейной интерполяцией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

 
Перечень некоторых методов анализа различных объектов,  
которые могут проводиться с помощью иономера pX-150МИ. 

 

АНАЛИЗ ВОД 
Потенциометрический метод определения суммарной концентрации 

фторидов в питьевой воде с использованием фторидного ионселектив-
ного электрода по ГОСТ 4386-89 
Массовая концентрация натрия в водах. Методика выполнения изме-

рений потенциометрическим методом с ионселективным электродом 
(РД 52.24.365-2008). 
Методика выполнения измерений массовой концентрации нитратов в 

водах потенциометрическим методом с ионоселективным электродом 
(РД 52.24.367.95). 
Массовая концентрация фторидов в водах. Методика выполнения из-

мерений потенциометрическим методом с ионселективным электродом 
(РД 52.24.360-2008). 
Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика выполнения из-

мерений потенциометрическимским методом с ионселективным элек-
тродом (РД 52.24.360-2008). 
Методика выполнения измерений pH вод (РД 52.24.495.2005). 
Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов ам-

мония в поверхностных водах суши потенциометрическим методом с 
ионселективным электродом (РД 52.24.394-95). 
Массовая концентрация ионов калия в водах. Методика выполнения 

измерений потенциометрическим методом с ионселективным электро-
дом (РД 52.24.415-2007). 

 

АНАЛИЗ ПОЧВ, ГРУНТОВ И ГОРНЫХ ПОРОД 
Определение pH водной вытяжки вскрышных и вмещающих пород 

при рекультивации земель потенциометрическим методом по  
ГОСТ 17.5.4.01-84. 

Определение гидролитической кислотности почв по методу Каппена в 
модификации ЦИНАО ГОСТ 26212-91. 

Метод определения pH водной вытяжки почв по ГОСТ 26423-85. 
Метод определения pH водной суспензии грунтов тепличных по  

ГОСТ 27753.3-88. 
Приготовление солевой вытяжки почвы и определение ее pH по ме-

тоду ЦИНАО по ГОСТ 26483-85. 
Потенциометрический метод определения нитратов в почве по  

ГОСТ 26951-86. 
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Потенциометрический метод определения нитратов в тепличных 
грунтах по ГОСТ 27753.7-88. 

Методы определения иона хлорида в водной вытяжке почв по  
ГОСТ 26425-85. 

Метод определения водорастворимого калия в грунтах тепличных по 
ГОСТ 27753.6-88. 

Метод определения хлорида в грунтах тепличных по  
ГОСТ 27753.11-88. 

Потенциометрический метод определения нитратов в торфе по 
ГОСТ 27894.4-88. 

 

АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
Метод измерения pH молока по ГОСТ 26781-85. 
Метод определения активной кислотности в продуктах молочных для 

детского питания по ГОСТ 30648.3-99. 
Потенциометрический метод определения активной кислотности 

плазмы сливочного масла по ГОСТ Р 51456-99. 
Методика количественного ионометрического анализа молока на со-

держание ионов аммония, в том числе для выявления фальсификации 
его гидроокисью аммония. (ВНИМИ - 01 - 98). 

Методика количественного ионометрического анализа молока на со-
держание ионов хлора, в том числе для выявления анормального моло-
ка. (ВНИМИ - 02 - 98). 

Методика выполнения измерений pH молока и молочных продуктов. 
(ВНИМИ- 03 - 98). 

Методика количественного ионометрического анализа молока на со-
держание ионов кальция. (ВНИМИ - 04 - 98). 

Методика количественного ионометрического анализа молока на со-
держание ионов натрия, в том числе для выявления фальсификации со-
дой. (ВНИМИ - 05 - 98). 

Определение кислотности патоки крахмальной по ГОСТ Р 52060-
2003. 

Определение pH патоки крахмальной по ГОСТ Р 52060-2003. 
Метод определения pH в продуктах переработки плодов и овощей, 

консервах мясных и мясорастительных по ГОСТ 26188-84. 
Потенциометрический метод определения нитратов в продуктах пло-

дов и овощей по ГОСТ 29270-95. 
Потенциометрический метод определения нитратов в продукции рас-

тениеводства по МУ 5048-89. 
Метод определения кислотного числа масла подсолнечника по  

ГОСТ 26597-98. 
Метод определения pH в мясе и мясных продуктах по  

ГОСТ Р 51478-99. 
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Метод определения активной кислотности (pH) консервов и продуктов 
из рыбы и нерыбных объектов промысла по ГОСТ 28972-91. 

Метод определения нитратов в минеральных водах по  
ГОСТ 23268.9-78. 

Потенциометрический метод определения фторид-ионов в водах ми-
неральных питьевых лечебных, лечебно-столовых и природных столо-
вых по ГОСТ 23268.18-78. 

 

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
Определение концентрации водородных ионов (pH) водной суспензии 

и водной вытяжки талька и талькомагнезита по ГОСТ 19728.18-2001. 
Потенциометрический метод определения фтора в цинковых концен-

тратах по ГОСТ 14048.7-80. 
Потенциометрический метод определения изменения pH мочевины 

(карбамида) технического в присутствии формальдегида по  
ГОСТ P 50568.6-93. 

Ионометрический метод определения массовой доли фтора в пяти-
окиси ниобия по ГОСТ Р 50233.2-92. 

Определение pH водной суспензии пигментов и наполнителей по 
ГОСТ 21119.3-91. 

Метод определения pH фосфора и неорганических соединений фос-
фора по ГОСТ 24024.5-80. 

Методы определения концентрации водородных ионов (pH) красите-
лей кубовых по ГОСТ 27403-87. 

Углерод технический для производства резины. Методы определения 
pH водной суспензии по ГОСТ 25699.6-90. 

Метод определения pH водной вытяжки концентрата баритового по 
ГОСТ 30240.7-95. 

 

АНАЛИЗ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 
Метод определения pH водной вытяжки шкурок меховых выделанных 

и овчины шубной по  ГОСТ 22829-77. 
Метод определения величины pH хлоркалиевой вытяжки кожи всех 

видов, характеризующей активную кислотность кожи по ГОСТ 938.8-69. 
Метод определения величины pH водной вытяжки целлюлозы, бумаги 

и картона по ГОСТ 12523-77. 
Метод определения активной кислотности кормов (pH) по 

ГОСТ 26180-84. 
Метод определения нитратов в кормах, комбикормах и комбикормо-

вом сырье по ГОСТ 13496.19-93. 
Метод определения pH раствора или суспензии фосфатов кормовых 

по ГОСТ 24596.5-81. 
Метод определения фтора в фосфатах кормовых по  

ГОСТ 24596.7-81. 
Метод определения pH органических удобрений по ГОСТ 27979-88. 
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АНАЛИЗ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
Потенциометрический метод определения суммарной концентрации 

фторидов в жидких средства гигиены полости рта по  
ГОСТ Р 51577-2000. 

Потенциометрический метод определения суммарной концентрации 
фторидов в зубных пастах с использованием фторидного ионселектив-
ного электрода по ГОСТ 7983-99. 

Метод определения водородного показателя (pH) изделий косметиче-
ских по ГОСТ 29188.2-91. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Количественное определение ионов фтора в моче с использованием 

ионселективного электрода по МУК 4.1.773. 
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